() Relatorio de Ensaios N° 52/2026.0
m;u \ Proposta Comercial: PC1483/2025.1

Laboratério de Andlises

Data de Publicagao: 26/01/2026 12:40

Identificagao do Cliente
Cliente: Planeta Agua Express LTDA CNPJ/CPF: 10.779.162/0001-23
Enderego: Av. Leopoldino Canuto de Melo, 352 - Caixa D' Agua - Olinda - Pernambuco - CEP: 53.210-250 - Brazil

Dados da Amostra
Identificagdo da Amostra: Saida do Pogo - 52-1/2026.0

Tipo de Amostra: Agua Bruta

Data da Coleta: 05/01/2026 10:00 Data do Recebimento: 05/01/2026 14:50
Temperatura no Recebimento: 4.8 Responsabilidade da Amostragem: Contratante
Procedéncia: Subterranea (pogos artesianos, semiartesianos, aquiferos) Identificagcdo plano de amostragem: CA60/2026
Amostra recebida dentro dos critérios de aceitagao conforme PT11: SIM Termoémetro utilizado na medigédo da temperatura de recebimento: EQ-77
Chuva nas tltimas 24 horas?: Ndo Chuva no momento da coleta?: Nao
Resultados

Fisico Quimico

. Portaria At .
Andlise Resultado GM/MS N°888 LQ Incerteza Referéncia Data Analise

. SMEWW 232 Ed., 2017 -
Dureza total 55 mg/L Méx 300 mg/L 1 - Método 2340 B & C 26/01/2026

SMEWW 232 Ed., 2017 -
Dureza de Carbonatos 23,76 mg/L - 1 - Método 2340B e C 26/01/2026

- SMEWW 232 Ed., 2017 -
Dureza de Nao Carbonatos 31,24 mg/L - 1 - Método 2340 B & C 26/01/2026

. SMEWW 232 Ed., 2017 -
Magnésio 7,34 mg/L - 024 - Método 2340 B & C 26/01/2026

- SMEWW 23?2 Ed., 2017 -
Calcio 15,76 mg/L - 08 - Método 2340 B & C 26/01/2026
Environmental Protection
Agency (EPA) — Method
Nitrato-N 3,98 mg/L Max 10 mg/L 01 - 352.1: Nitrogen, Nitrate 06/01/2026
(Colorimetric, Brucine) by
Spectrophotometer.

Standard Methods for the
Examination of Water and
Nitrito-N <0,05mg/L Max 1 mg/L 005 - Wastewater 24 edicéo, 4500 16/01/2026
NO2- - B. Método
colorimétrico

Metodologia Adaptada de
Standard Methods for the
. Examination of Water and
Fluoreto 0,11 mg/L Max 1,5 mg/L F- 0,10 - Wastewater 23° Ed. 2017, 14/01/2026
4500 D. 4 —87. Método

SPANDS.
Max. 6 SMWW23%Ed. -2160 e

Odor Ausente Intensidade - - 2170, 05/01/2026

Metodologia Adaptada de
FRIES, J. GETROST,
N . H.Organic Reagents for
Manganés <0,1 mg/L Max 0,1 mg/L 01 - Trace Analysis, MERCK: 15/01/2026
1977 pg.236. Método da

Formaldoxima.

Método Ditiocarbamato
adaptado de Fries, J.
Getrost, H. Organic
reagents for Trace Analysis,
1977, pg 138; EPA Method
adaptado

Cobre <0,01 mg/L Méx 2 mg/L 001 16/01/2026

Metodologia Adaptada de
FRIES, J. GETROST,
H.Organic Reagents for
Potéssio 7,35 mg/L - 1,00 - Trace Analysis, MERCK; 14/01/2026
1977 — pg.304. Método
Turbidimétrico —
Tetrafenilborato de Sodio.
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MR AMBIENTAL \

Laboratério de Andlises

Andlise
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Alcalinidade de Hidroxido

Alcalinidade de Carbonato

Alcalinidade de Bicarbonato
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Antiménio

Arsénio

Bario

Selénio

Mercurio

Sulfato

pH

Ferro

Condutividade Elétrica a 25°C

Relatorio de Ensaios N° 52/2026.0

Proposta Comercial: PC1483/2025.1

Fisico Quimico

Portaria -
Resultado GM/MS N°888 LQ Incerteza Referéncia

Adaptacéo do Standard
Methods for the Examination
<0,020 mg/L Max 0,05 mg/L 0,020 - of Water and Wastewater.23°
Ed. 2017, 3500 B. 3-69.
Método Difenilcarbazida.

SMEWW 23° Edi¢&o Método

<1,0mglL - 10 - 300

SMEWW 23? Edicdo Método

<1,0mglL - 10 - 500

SMEWW 232 Edicdo Método

238 mg/L - 10 - 2200

SMEWW 23? Edi¢&o Método

238 mg/L - 10 _ 500

SMEWW 232 Edicéo Método
<1mg/L - 1 - 2320
SMEWW 232 Edigdo Método

1521 mg/L - 12 - 2300

SMEWW 23? Edi¢&o Método

<06mglL - 06 - 500

SMWW 232 ed. 4500 B -

428 mgl Méx 250 mg/L 50 : Método Argentimétrico

112,16 mg/L Max 500 mg/L 001 - SMEWW -2540 C

Standard Methods for the
Examination of Water and
Wastewater.23° Ed. 2017.
4500 Phenate Method. NBR
<0,1214 mg/L Max 1,2 mg/L 01214 - 10560 — Aguas —
Determinagéo de Nitrogénio
Amoniacal — Métodos de
Nesslerizagéo, Fenato e
Titulométrico

Preparacéo: SMEWW -
<0,001 mg/L Méx 0,2 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacédo: SMEWW -
<0,001 mg/L Méx 0,003 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacdo: SMEWW -
<0,001 mg/L Max 0,01 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagao:
SMEWW-3120B

Preparacéo: SMEWW -
<0,001 mg/L Méx 5 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacdo: SMEWW -
<0,001 mg/L Max 0,07 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacdo: SMEWW -
<0,001 mg/L Méx 0,006 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacéo: SMEWW -
<0,001 mg/L Max 0,01 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacdo: SMEWW -
<0,001 mg/L Max 0,7 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacéo: SMEWW -
<0,001 mg/L Max 0,04 mg/L 0,001 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

Preparacédo: SMEWW -
<0,001 mg/L Méx 0,001 mg/L 0,01 - 3030 E; Determinagéo:
SMEWW-3120B

PTFQO9 - Determinagéo de

26,65 mg/L Max 250 mg/L 10 241 suffato

SMEWW Método 4500 - H+

703 Entre6,0e 9,5 0-14 - B

PTFQO6 - Determinagéo de

0,11 mg/L Max 0,3 mg/L 01 006 ferro

175,25 uSlcm - - - SMEWW-2510B

Data Analise

16/01/2026

26/01/2026

26/01/2026
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26/01/2026
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26/01/2026

05/01/2026

16/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

07/01/2026

05/01/2026

05/01/2026

19/01/2026

05/01/2026
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’) Relatério de Ensaios N° 52/2026.0

MR AMBIENTAL \ Proposta Comercial: PC1483/2025.1

Laboratério de Andlises

Fisico Quimico

o Portaria P -
Andlise Resultado GM/MS N°888 LQ Incerteza Referéncia Data Analise

SMWW, 242 edicéo, Método

Turbidez <150 NTU Max 5 NTU 1,50 0,06 2130B

06/01/2026
SMWW 242 edicéo, Método

2120B 06/01/2026

Cor Aparente 10CU Max. 15 uH 5 2
Standard Methods for the
Examination of Water and
Cianeto total <0,002 mg/L - 0,05 - Wastewater, 23° Ed. 2017. 07/01/2026
4500-CN- E—- Método
Colorimétrico.

Especificacoes
Portaria GM/MS N°888: Portaria GM/MS N°888, de 4 de Maio de 2021

Interpretacées

A presente amostra, em relacéo aos parametros analisados, ATENDE aos padrées estabelecidos pela legislacéo vigente conforme Portaria GM/MS N°888, de 04 de maio de 2021 —
Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e seu padréo de potabilidade.

Notas

Legendas

NA: N&o se aplica.

LQ: Limite de Quantificagéo

LD: Limite de Detecgéo

SMEWW/SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and \Wastewater
USEPA/EPA: United States Environmental Protection Agency
NBR: Norma Brasileira

AOAC: : Association of Analytical Communities

APHA: American Public Health Association

ABNT: Agéncia Brasileira de Normas Técnicas

BAM: Bacteriological Analytical Manual

FDA: Federal Drug Administration

ISO: international Organization of Standardization

VMP: Valor méximo pertimido

Os dados extras de ensaio assim como registro de controle de qualidade constam em formularios internos que podem ser solicitados pelo cliente;

Os resultados referem-se tdo somente as caracteristicas das respectivas amostras analisadas e ndo substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;

E expressamente proibida a reprodugéo parcial deste documento:

As opnides e interpretagdes ndo fazem parte do escopo de acreditacéo deste laboratério;

Nas coletas realizadas pelo contratante, os dados forecidos pelo contratante podem afetar a validade dos resultados de ensaio;

Regra de decis&o: A(s) incerteza(s) expressa(s) nos relatério, ndo s&o consideradas na conclusdo/declaragéo de conformidade ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte
interessada a aplicabilidade ou ndo das incertezas informadas.

e O limite de quantificacdo (LQ) e a incerteza associada s&o expressos na mesma unidade de medida do resultado.

FORMULARIO INTERNO MR AMBIENTAL - FO1.PQ04-02
PARTICIPE DA NOSSA PESQUISA DE SATISFACAO :

httos://forms.qle/cdd9CsChiFOR3Rnd6
E 3 E
L]

Portaria GM/MS N°888: 1 Unidade de Cor (CU) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg PtCO/
Portaria GM/MS N°888: 1 Unidade de Cor (CU) = 1 unidade Hazen (uH) = 1 mg PtCO/L

Abrangéncia: Os resultados apresentados neste documento ndo podem ser usados para fins promocionais. A reprodugéo deste documento para outros fins, s6 podera ser feita integralmente sem
nenhuma alteragéo e com a aprovagéo do laboratério.
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’) Relatério de Ensaios N° 52/2026.0

MR AMBIENTAL \ Proposta Comercial: PC1483/2025.1

Laboratério de Andlises

Responsavel tecnica Responsavel tecnica
Signatario Autorizado Signatdrio Autorizado
Shirley de Oliveira Pinto Shirley de Oliveira Pinto
Quimico Industrial
Responsavel pela revisdo e publicagdo da amostra CRQ - 01.2.00309
12 regido
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